VNA485校准件安装操作说明书
Step 1、（已有对应ckx文件的可以省略Step 1，直接进入下面Step 2）使用keysight的网络分析仪进入Modify Cal Kit菜单将校准件的open、short、load、thru等参数全部填入，然后通过Export Cal Kit菜单导出*.ckx文件。
[image: ][image: ][image: ]
Step 2、将对应的*.ckx文件拷贝到
“C:\Program Files (x86)\ITest\Network Analyzer Service\cfg\calkitcfg\calkit_org”里面，覆盖已有的同名文件。
    使用的时候要先重启后台，然后通过菜单Calibration按下图选中对应的校准件（本说明书以03K30R-MSOS3举例），然后正常校准使用就ok了。
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